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D Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Anwendung un-
bedingt durch und beachten Sie alle Hinweise.

Erdfreies Anwendungsteil Typ Body Floating. Das Produkt gewährt bei 
zulässigem Ableitstrom Schutz gegen elektrischem Schlag.

Dieses Produkt trägt das Recyclingsymbol gemäß der EU-Richtli-
nie 2002/96/EG. Eine Entsorgung über den Haus-/Restmüll ist nicht 
gestattet. Verantwortlicher Ansprechpartner für die Entsorgung ist der 
Händler/Hersteller.

 0000

Konformitätsnachweis in Bezug auf die Richtlinie 93/42/EWG vom 14. 
Juni 1993 des Rates über Medizinprodukte inkl. der Änderungsrichtli-
nie 2007/47/EG vom 21.09.2007. Ist eine Benannte Stelle (4-stelliger 
Zahlencode) mit angegeben, handelt es sich um ein Medizinprodukt 
der Klasse IIa.

Hersteller

Herstellungsjahr

Seriennummer des Gerätes

Chargenbezeichnung

Verwendbar bis

Medizinprodukt

Kennzeichnet eine möglicherweise schädliche Situation. 
Wenn sie nicht gemieden wird, können Sachschäden die 
Folge sein.
Kennzeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation. 
Wenn sie nicht gemieden wird, können Verletzungen die 
Folge sein.
Anwenderinformation: gibt wichtige Hinweise, z. B. hin-
sichtlich der Konfiguration.

Bildzeichen
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DLiebe Kundin, lieber Kunde,

vielen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre Entscheidung für dieses 
hochwertige Qualitätsprodukt der

tic Medizintechnik GmbH & Co. KG.

Mit dieser Gebrauchsanweisung führen wir Sie durch die Handha-
bung und Anwendungsmöglichkeiten des Muskeltrainingsystems 
SaneoSPORT.

Bitte bewahren Sie die Gebrauchsanweisung immer zusammen 
mit dem Gerät auf.

Geräteeigenschaften
	· 20 Trainingsprogramme (2 davon benutzerdefinierbar)
	· �Großes LC-Display: vollständige und übersichtliche  
Funktions- und Parameterdarstellung

	· Automatisches Abschalten nach Trainingsende
	· Einfache Bedienung
	· Batterieüberwachung
	· Automatische Elektrodenerkennung
	· Verriegelungsfunktion der Stromstärke
	· Gürtelclip für mehr Mobilität

Anwendungshäufigkeit & Effektivität

Solange keine Nebenwirkungen wie z. B. Hautreizungen 
auftreten, können Sie das Gerät bei Bedarf mehrmals 
täglich anwenden. Bitte beachten Sie dabei, dass eine zu 
häufige Anwendung insbesondere der Muskelaufbaupro-
gramme genauso wie übertriebenes aktives Muskeltrai-
ning in einzelnen Fällen zu einer Übersäuerung der Mus-
kulatur, im Allgemeinen auch als Muskelkater bezeichnet, 
führen kann. Das EMS Training mit dem SaneoSPORT 
ist am effektivsten, wenn Sie es als Ergänzung zum 
aktiven Sport- bzw. Muskeltraining einsetzen und Sie die 
Kontraktionsphasen der Muskelaufbauprogramme durch 
aktives Muskelanspannen unterstützen.

Allgemeine Informationen
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D ... zu dieser Gebrauchsanweisung
Bitte lesen Sie vor dem Erstgebrauch diese Gebrauchsan-
weisung.

Diese Gebrauchsanweisung ist Bestandteil des Gerätes und 
muss dem Anwender jederzeit zur Verfügung stehen. Auszüge 
sind nicht gestattet.

Beachten Sie bitte unbedingt die Hinweise zum bestimmungs-
gemäßen Gebrauch (Seite 4), die Sicherheitshinweise (Seite 
6ff) und die Kontraindikationen (Seite 9).

... zur Zweckbestimmung/Bedienvorschriften
Das SaneoSPORT ist ein Heimtherapiesystem zur Stimulation 
verschiedener Arten von Nervenfasern:

1. motorischer Nerven, um die Muskeln zur Arbeit bzw. Locke-
rung anzuregen, was im Allgemeinen mit elektrischer Muskel-
stimulation (EMS) bezeichnet wird.

Je nach Programmparametern (Anzahl der Impulse pro Se-
kunde, Impulsdauer, Pausenzeit etc.) dient das SaneoSPORT 
zum Aufwärmen von Muskeln, zum Muskel(wieder)aufbau, zur 
Durchblutungssteigerung oder zum Lösen von Muskelverspan-
nungen. Mit dem SaneoSPORT werden die verschiedenen 
Arbeitsarten des Muskels trainiert, indem durch unterschied-
liche Kontraktionsgeschwindigkeiten die verschiedenen Mus-
kelfaserarten (langsame, intermediäre und schnelle Fasern) 
angesprochen werden.

2. bestimmter sensibler Nervenfasern, um eine schmerzlin-
dernde Wirkung zu erzielen.

Je nach Stromart wird hierbei die Schmerzübertragung 
zum Gehirn blockiert, die Durchblutung gefördert oder das 
Schmerzempfinden durch eine vermehrte Endorphinproduk-
tion vermindert.

Die Elektrostimulation mit dem SaneoSPORT kann folgenden 
Nutzen für den Anwender haben:

Wichtige Hinweise
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D	· �die positive Einwirkung auf die Muskeleigenschaften ist 
signifikant

	· Gelenke und Sehnen werden kaum beansprucht
	· �eine einhergehende Ermüdung des Herz-Kreislauf-Sys-
tems und der Psyche bleibt aus

	· �den Muskeln kann ein höheres Arbeitspensum auferlegt 
werden

	· schmerzlindernde Wirkung

Der größte Nutzen wird erzielt, wenn die Elektrostimulation mit 
dem SaneoSPORT ergänzt wird durch:

	· eine gesunde und ausgewogene Ernährung
	· regelmäßige Bewegung bzw. aktives Muskeltraining
	· eine ausgeglichene Lebensweise

Als nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch gilt jede Anwen-
dung, die in der Gebrauchsanweisung nicht oder als nicht 
zulässig beschrieben wird.

Es darf nur vom Hersteller autorisiertes Zubehör verwendet 
werden (z. B. TENS-Körperoberflächenelektroden).

... zur Haftung und Gewährleistung
Ab dem Tag der Auslieferung gilt für das SaneoSPORT Mus-
kelstimulationsgerät und das Zubehör (außer Verbrauchsmate-
rialien) eine Gewährleistung von 24 Monaten. Während dieser 
Zeit kann das Gerät/Zubehör durch den Hersteller kostenlos 
repariert oder ersetzt werden. 

Nichtbestimmungsgemäßer Gebrauch, das Nichtbeachten 
dieser Gebrauchsanweisung sowie eigenmächtige Verände-
rungen am System, schließen die Haftung des Herstellers für 
daraus resultierende Sachschäden und Personenschäden 
aus. Die Gewährleistung erlischt.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Änderung
en durchzuführen, die zur Verbesserung des Muskelstimula-
tionsgerätes, der Funktionalität und des Zubehörs dienen.

Wichtige Hinweise
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D Klinischer Nutzen
Der Klinische Nutzen des SaneoSPORT besteht in den, durch 
elektrische Impulse ausgelösten Nervenstimulation, wodurch 
der Anwender, je nach eingestelltem Programm, abgestimmt auf 
seine entsprechende Indikation, eine Schmerzlinderung in der 
betroffenen Körperregion erlangen kann.

Sicherheitshinweise
Das SaneoSPORT ist ein Medizinprodukt der Klasse IIa. 

Das SaneoSPORT

	· nur mit dem Original-Zubehör verwenden.

	· �vor Wasser oder anderen Flüssigkeiten schützen und nicht bei 
einer Luftfeuchtigkeit über 90 % benutzen.

	· �nicht benutzen, wenn es fehlerhaft arbeitet oder beschädigt ist 
(z. B. durch einen Sturz).

	· �in der Verpackung aufbewahren und vor Beschädigung und 
Verunreinigung schützen.

	· nicht beim Führen oder Bedienen von Maschinen einsetzen.

	· nicht mit geöffnetem Batteriefach betreiben.

	· nicht im Wasser anwenden.

Bitte beachten Sie die Betriebs- und Lagerbedingungen, wie in 
den Technischen Daten beschrieben.

Wechselwirkungen mit anderen Geräten/
Systemen!

Die Ausgangswerte können durch Wechselwirkungen mit anderen 
(medizinischen) Geräten beeinflusst werden. Verwenden Sie 
SaneoSPORT nicht in der Nähe von:

•	Mikrowellen- oder Kurzwellengeräten.

•	Tragbaren HF-Kommunikationsgeräten (Mobiltelefone).

Wichtige Hinweise
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D→ �Bitte bewahren Sie Ihr Mobiltelefon während der Behandlung in 
mindestens drei Meter Abstand auf.

Elektromagnetische Verträglichkeit

Die Anwendung des Geräts in Gegenwart von elektromagneti-
schen Störgrößen kann zu Fehlermeldungen oder einem Ausfall 
des Display/Gerätes führen.

Gerät nicht stapeln!

Die Verwendung dieses Gerätes unmittelbar neben anderen 
Geräten oder mit anderen Geräten in gestapellter Form sollte ver-
mieden werden, da dies eine fehlerhafte Betriebsweise zur Folge 
haben könnte. Wenn eine Verwendung in der vorgeschrieben 
Art dennoch notwendig ist, sollten dieses Gerät und die anderen 
Geräte beobachtet werden, um sich davon zu überzeugen, dass 
sie ordnungsgemäß arbeiten.

Nur zertifiziertes Zubehör verwenden!

Die Verwendung von anderem Zubehör, als jenem, welches der 
Hersteller dieses Gerätes festgelegt oder bereitgestellt hat, kann 
erhöhte elektromagnetische Störaussendungen oder eine ge-
minderte elektromagnetische Störfestigkeit des Gerätes zur Folge 
haben und zu einer fehlerhaften Betriebsweise führen.

Anwendungsbegrenzung

Die Reizstrombehandlung nicht über oder durch den Kopf, direkt 
auf den Augen, unter Abdeckung des Mundes, auf der Vorder-
seite des Halses oder mit auf der Brust und dem oberen Rücken 
oder das Herz kreuzend, anwenden.

Elektrische Stromquelle

Entnehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es längere 
Zeit nicht benutzen. Auslaufende Batterien können das Gerät 
beschädigen.

Wichtige Hinweise
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D Europäische Norm

Dieses Gerät entspricht den europäischen Normen EN60601-1 
und EN60601-1-2 (Übereinstimmung mit IEC 61000-4-2, IEC 
61000-4-3, IEC 61000-4-6) und unterliegt besonderen Vorsichts-
maßnahmen hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit.

Systemstörung durch Elektrodenkabel-
bruch!

Ein beschädigtes Elektrodenkabel kann (z.B. aufgrund von un-
sachgemäßen Gebrauchs und extremen Knickens oder ruckarti-
gen Ziehens) zu Systemstörungen führen. 

→ Elektrodenkabel nicht knicken.

→ Nicht an den Kabeln ziehen.

Unkontrollierte Stromabgabe!

Durch Berühren metallischer Teile im Batteriefach kann es wäh-
rend der Anwendung zu unkontrollierten Entladungen kommen. 
Betreiben Sie das Gerät nur mit geschlossenem Batteriefach!

Strangulierungsgefahr durch Elektroden-
kabel!

Bewahren Sie das Gerät und die Elektrodenkabel an einem für 
Kinder und Unbefugte unzugänglichen Ort auf und wenden Sie es 
nicht im Schlaf an.

Kammerflimmern!

Die Anwendung auf dem Brustkorb kann das Risiko von Kammer-
flimmern erhöhen!

Wichtige Hinweise
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DKontraindikationen /  
Anwendungsbeschränkungen
Medizinische Umstände, unter denen das Gerät SaneoSPORT 
nicht eingesetzt werden darf:

	· �Während der Schwangerschaft das Gerät niemals im Unter-
leibsbereich einsetzen. Medizinisch wirksamer Strom kann zur 
Abtreibung eines Embryos führen! 

	· �Während Sie Maschinen bedienen (z. B. Auto fahren) oder 
schlafen.

	· �Bei metallischen Implantaten im Behandlungsgebiet.
	· �Bei Hautdefekten (Verletzungen) und akuten Entzündungen 
der Haut bzw. der Unterhaut im Behandlungsgebiet. 

	· �Bei Herzrhythmusstörungen oder Herzmuskelerkrankungen. 
	· �Wenn psychische Einschränkungen bzw. kognitive Differen-
zen bekannt sind. 

	· �Niemals in der Herzgegend bzw. in der Nähe des Karotissinus 
(Halsschlagader) anwenden.

	· �Das Gerät ist nicht für Personen mit Herzschritt-
macher und/oder aktiven Implantaten  
(Defibrillatoren) geeignet!

	· �Allergische Reaktionen auf berührbare Materialien möglich 
(Materialien entnehmen Sie bitte der Auflistung des Lieferum-
fangs in der Gerätebeschreibung dieser Anleitung)

	· �Medizinisch wirksamer Strom wirkt durchblutungsfördernd. 
Es kann daher zu Rötungen der Haut im Behandlungsgebiet 
kommen. Die Behandlung muss unterbrochen und/oder unter 
ärztlicher Aufsicht durchgeführt werden, wenn:

	– �sich das Stromempfinden drastisch ändert, obwohl die 
Stimulationsintensität nicht verändert wurde. 

	– �vor Anwendungsbeginn nicht bekannte Entzündungen 
bzw. Blutungen im Anwendungsgebiet auffallen. 

	– �bei der Behandlung zunehmend größere Hautverände-
rungen auftreten.

Wichtige Hinweise
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D Das SaneoSPORT Muskeltrainingsgerät
Das SaneoSPORT arbeitet mit zwei Therapieformen, die seit über 
40 Jahren in der Medizin wissenschaftlich anerkannt sind:

EMS (Elektrische MuskelStimulation) und

TENS (Transkutane Elektrische NervenStimulation).

EMS wird als sehr wirkungsvolle Therapie überwiegend in der 
Rehabilitation eingesetzt. Es handelt sich dabei um eine Methode, 
die mittels elektrischer Impulse bestimmte Muskelgruppen gezielt 
anspricht. Sie wird unter anderem zur Vermeidung von Muskel-
schwund sowie zum Wiederaufbau und zur Lockerung von Muskeln 
eingesetzt.

Muskelarbeit wird normalerweise durch einen Sendungsbefehl 
des Gehirns ausgelöst. In Form eines elektrischen Signals wird ein 
Impuls über die Wirbelsäule zur zuständigen Nervenbahn geleitet. 
Diese versorgt die Nervenfasern des Muskels, so dass der Impuls 
letztendlich zu einer Anspannung des Muskels führt.

Die EMS erzeugt eine künstliche Stimulation des Muskels, indem 
elektrische Impulse z.B. mit niedriger Frequenz dazu benutzt wer-
den, unter der Haut liegende Nerven anzuregen, welche dann die 
dazugehörigen Muskelgruppen ansprechen. 

TENS wird zur effektiven Behandlung von akuten und chronischen 
Schmerzen eingesetzt. Hierbei bewirken elektrische Impulse je 
nach Stimulationsfrequenz entweder eine Ausschüttung schmerz-
stillender, körpereigener Substanzen oder eine Blockade der 
Schmerzweiterleitung zum Gehirn.

Gerätebeschreibung
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DProgrammübersicht
Die folgende Tabelle dient als Übersicht der SaneoSPORT Trai-
ningsprogramme und gibt Ihnen Empfehlungen für die Platzierung 
der Elektroden, welche Sie im aufklappbaren Umschlag am 
Ende dieser Gebrauchsanweisung finden.

Gerätebeschreibung

Prog Typ Bezeichnung Elektrodenanlage
1 Trainingsvor-

bereitung
Aufwärmen ! siehe Prog 3 - 8

2 Aufwärmen II siehe Prog 3 - 8
3 Muskel-

aufbautrain-
ing

Brust-/Schultermuskulatur, 
obere Rückenmuskulatur

2 - 7

4 vordere / hintere Ober- &  
Unterarmmuskulatur (u.a. 
Bizeps, Trizeps)

8 - 13

5 gerade und schräge  
Bauchmuskulatur, untere 
Rückenmuskulatur

14 - 15, 
17 - 19

6 Gesäßmuskulatur 20 - 22
7 Oberschenkelmuskulatur 23 - 25
8 Unterschenkelmuskulatur 27 - 29
9 Unterstüt-

zung aktiver 
Sportarten

Ausdauertraining aerob siehe Prog 3 - 8
10 Ausdauertraining anaerob siehe Prog 3 - 8
11 Kraft- und 

Geschwindigkeitstraining
siehe Prog 3 - 8

12 Schnellkrafttraining siehe Prog 3 - 8
13 Crosstraining siehe Prog 3 - 8
14 Training-

snachberei-
tung

Erholung siehe Prog 3 - 8
15 Krafttanken siehe Prog 3 - 8
16 Dehnen siehe Prog 3 - 8
17 Schmerzlin-

derung
Schmerzlinderung I 1 - 31

18 Schmerzlinderung II 1 - 31
u1 Benutzer

definierbare 
Programme

Muskelaufbautraining I siehe Prog 3 - 8
u2 Muskelaufbautraining II siehe Prog 3 - 8
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D Trainingsvorbereitung
1. Aufwärmen I 
... hilft Ihnen dabei, Ihre Muskeln auf eine ungewohnte sportliche 
Aktivität ideal vorzubereiten. Durch die Aktivierung der Durchblu-
tung und die Anregung des Stoffwechsels kann die Kontraktionsfä-
higkeit der Muskulatur deutlich verbessert werden. Eine belebende 
Wirkung ist in der Regel schon während der Anwendungszeit durch 
eine angenehme Wärmeentwicklung spürbar. Das Programm Auf-
wärmen I sollte innerhalb der letzten 30 Minuten vor dem Training 
durchgeführt werden.

2. Aufwärmen II 
... hilft bei der Entwicklung eines dichten Kapillarnetzes um die 
Muskelfasern herum. Kapillare sind feinste Blutgefäße, die den 
Stoffaustausch zwischen Blut und Gewebe ermöglichen. Um so 
dichter das Kapillarnetz desto größer ist die Austauschfläche. 
Somit trägt das Programm Aufwärmen II zu einer sehr starken 
Durchblutungssteigerung und Verbesserung der Sauerstoffver-
sorgung in den stimulierten Muskeln bei. Auch die Verbesserung 
der Glukosezufuhr und der schnellere Abtransport von Milchsäure, 
welche bei starker Beanspruchung des Muskels vermehrt entsteht, 
wird unterstützt. Nach der Anwendung dieses Programms werden 
Sie körperliche Belastung bzw. sportliche Aktivität vermeintlich mit 
einem gesteigerten Wohlgefühl erleben und sich nach dem Training 
auch schneller wieder erholen können. Aufwärmen II eignet sich 
insbesondere für wenig bis untrainierte Personen als Vorbereitung 
auf Ausdauer- oder Kraftausdauersportarten. Die Anwendung 
sollte bereits über mehrere Wochen vor Trainingsbeginn sowie 
zwischen den Trainingseinheiten selbst regelmäßig stattfinden.

Muskelaufbautraining
... abgestimmt auf die spezifischen Muskeleigenschaften der einzel-
nen Körperpartien

3. Brust- / Schultermuskulatur, obere Rückenmuskulatur

4. �vordere und hintere Ober- und Unterarmmuskulatur 
(u.a. Bizeps, Trizeps)

Gerätebeschreibung
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D5. �gerade und schräge Bauchmuskulatur,  
untere Rückenmuskulatur

6. Gesäßmuskulatur

7. Oberschenkelmuskulatur

8. Unterschenkelmuskulatur

Unterstützung aktiver Sportarten
9. Ausdauertraining aerob 
Aerobe Sportarten sind z.B. Wandern, Spazieren gehen, Walken, 
Schwimmen, Radfahren, Joggen, Ski-Langlauf, Eislaufen, Inline-
Skating etc.

Ausdauertraining ist gesund für Herz und Kreislauf. Beim optimalen 
Ausdauertraining trainieren Sie im aeroben Bereich, d.h. dem Kör-
per steht genügend Sauerstoff zur Verfügung und Sauerstoffein-
nahme und -verbrauch sind im Gleichgewicht. Der Körper wird bei 
der Fettverbrennung unterstützt. Darüber hinaus geht er nur an die 
schnell zur Verfügung stehenden Reserven wie Zucker. Allgemeine 
aerobe Ausdauer trainiert man dann, wenn man sich z.B. beim Lau-
fen noch unterhalten kann. Je besser die aerobe Ausdauer (auch 
Grundlagenausdauer oder allgemeine Ausdauer genannt) ist, desto 
schneller erholt man sich nach dem Training und desto schneller ist 
man wieder leistungsbereit.

Das Programm Ausdauertraining aerob kann den Sauerstoff-
verbrauch der Muskeln im Stimulationsbereich deutlich steigern 
und dadurch ihre Sauerstoffaufnahme- und Verwertungsfähigkeit 
trainieren bzw. verbessern. Sehnen und Gelenke werden dabei 
nahezu vollständig geschont.

Anmerkung: Eine besonders effektive Wirkung erzielen Sie durch 
eine regelmäßige Kombination mit dem Programm Aufwärmen II.

10. Ausdauertraining anaerob 
Anaerobe Sportarten sind z.B. Hanteltraining, Sprinten oder Stop-
and-go Sportarten wie Tennis und Squash etc.

Gerätebeschreibung
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D Anaerobes Ausdauertraining zielt darauf ab, eine intensive An-
strengung möglichst lange durchhalten zu können. Dabei wird dem 
Körper nicht genügend Sauerstoff zur Energiegewinnung bereit-
gestellt, so dass der Stoffwechsel unter einer Sauerstoffschuld 
abläuft. Der Körper muss durch die Unterversorgung mit Sauerstoff 
Energie anderweitig gewinnen, z.B. durch die Verbrennung von 
Kohlenhydraten. Bei dieser Energiegewinnung wird dann vermehrt 
Milchsäure (Laktat) gebildet. Und weil der Körper nur eine geringe 
Laktatmenge abbauen kann, kommt es bei einer zu großen Milch-
säureproduktion zur Übersäuerung und Erschöpfung der Muskeln.

Das Programm Ausdauertraining anaerob kann Ihnen dabei 
helfen, Ihre Leistungsfähigkeit z. B. in den oben aufgeführten Sport-
arten zu verbessern. Es begünstigt eine Zunahme der Toleranz für 
erhöhte Milchsäurekonzentrationen und fördert die Widerstands-
fähigkeit der Muskeln gegen Ermüdung.

Anmerkung: Nach besonders intensivem Training empfehlen wir 
Ihnen die Anwendung des Programms Erholung.

11. Kraft- und Geschwindigkeitstraining 
Die folgenden Sportarten erfordern z.B. sowohl Kraft als auch Ge-
schwindigkeit: Wettkampfradfahren, Schwimmen auf Zeit, Mann-
schaftssportarten wie Fußball, Handball, Volleyball etc.

Durch eine ganz besondere Art der Muskelkontraktion sowie das 
hohe Arbeitspensum hilft Ihnen dieses Programm, sowohl die Kraft 
als auch die Kontraktionsgeschwindigkeit der stimulierten Muskeln 
zu maximieren.

Anmerkung: Durch die anschließende Anwendung des Pro-
gramms Erholung können Sie den Trainingseffekt noch einmal 
steigern.

12. Schnellkrafttraining 
Typische Sportarten, bei denen die Schnellkraft von besonderer 
Bedeutung ist, sind: Sprinten und Schwimmen in Kurzdistanzen, 
Weit- und Hochsprung, Hürdenlauf, Wurfsportarten etc. Bei den 
vorstehenden Sportarten trainiert man in der Regel auf einen Wett-
kampf hin. Die Vorbereitungsphase ist daher sehr entscheidend.

Gerätebeschreibung



15

DAls Muskelschnellkraft bezeichnet man die Fähigkeit eines Mus-
kels, mit größtmöglicher Geschwindigkeit ein hohes Kraftniveau zu 
entwickeln. Gute Erfolge in dieser Disziplin setzen normalerweise 
ein hartes aktives Training voraus. In den häufigsten Fällen werden 
die betroffenen Muskeln hierbei stark überlastet und ermüden 
folglich schnell. Die regelmäßige Anwendung des Programms 
Schnellkrafttraining unterstützt Sie dabei, einen deutlichen 
Zuwachs Ihrer Schnellkraftleistung zu erzielen und gleichzeitig die 
Anzahl der aktiven Trainingssitzungen zu reduzieren.

13. Crosstraining (übergreifendes Training) 
Das Programm Crosstraining besteht aus unterschiedlichen 
Arbeitssequenzen und richtet sich insbesondere an Freizeitsportler, 
die in allen Arten der Muskelarbeit (aerobe und anaerobe Aus-
dauer, Kraft und Geschwindigkeit, Schnellkraft) ein gutes Niveau 
erreichen wollen. Aber auch Intensivsportler sollten das Cross-
training zu Saisonbeginn oder nach längerer Inaktivität anwenden, 
um die Muskeln zunächst mal wieder an alle Belastungsarten zu 
gewöhnen. Anschließend kann das Training dann entsprechend 
spezifiziert bzw. gesteigert werden.

Trainingsnachbereitung
14. Erholung 
Das Programm Erholung ist zur Anwendung nach dem Training 
oder Wettkampf zu empfehlen. Abgeleitet von medizinischen An-
wendungen zielt es darauf ab, Muskelverspannungen zu lösen, die 
Durchblutung zu steigern und Schmerzen zu lindern. Mit Hilfe des 
Programms Erholung können sich Ihre Muskeln nach intensiver 
Belastung schneller wieder regenerieren. Anzuwenden ist es inner-
halb von 3 Stunden nach dem Training und sollte z.B. durch eine 
heiße Dusche und viel Trinken unterstützt werden. Den wohligen 
Entspannungseffekt werden Sie i.d.R. schon während der An-
wendung verspüren. Nach besonders großer Muskelanstrengung 
können Sie die Wirkung durch eine Folgebehandlung nach ca. 6 bis 
8 Stunden noch intensivieren.

Gerätebeschreibung



16

D 15. Krafttanken 
Das Programm Krafttanken eignet sich optimal als Ergänzung 
oder Ersatz für ein aktives Wiederherstellungstraining „am Tag da-
nach“. Ein leichtes aerobes Muskeltraining in Form einer leichten, 
nicht ermüdenden Dauerkontraktion begünstigt eine schmerzlin-
dernde Wirkung und eine Steigerung der Durchblutung.

16. Dehnen 
Das Programm Dehnen bedient sich am physiologischen Prinzip 
des gegenseitigen Hemmreflexes und kann eine ausgeprägte 
Lockerung der Muskulatur bewirken. Begleitend zu einer aktiven 
Dehnungsübung des Anwenders sollten die Elektroden auf dem 
entgegengesetzten Muskel platziert werden, was vermeintlich zu 
einer Intensivierung des Dehneffekts führt.

Schmerzlinderung
Die Programme 17. und 18. eignen sich bestens zur Behand-
lung von chronischen und akuten Schmerzen aufgrund von 
Sportverletzungen oder zu hartem Training; z.B. Muskelkater, 
Muskelprellung, Muskelzerrung, Muskelfaserriss, Sehnenschei-
denentzündung, Schulterbeschwerden, Tennisarm oder Menis-
kusschaden. Während es sich bei Schmerzlinderung I um eine 
kontinuierliche Stimulation (Frequenz: 100Hz  / 4Hz / 100Hz 
je 10Min., Impulsbreite:  150µs bei 100Hz, 200µs bei 4Hz, 
Programmdauer: 30Min.) handelt, genießen Sie bei Schmerz-
linderung II eine variierende, frequenzmodulierte Stimulation 
(8-100Hz, 250µs, 30Min.). Platzieren Sie die Elektroden einfach 
auf bzw. um das Schmerzareal herum.

Benutzerdefinierbare Programme
u1 und u2 sind individuell einstellbare Programme zum Mus-
kelaufbautraining, bei denen unterschiedliche Parameter fest 
programmiert sind und andere nach Belieben konfiguriert wer-
den können (z.B. Anzahl der Impulse pro Sekunde, Pausenzeit, 
Programmdauer). Lesen Sie hierzu bitte das Kapitel ‚Benutzer-
definierbare Programme einstellen’, Seite 24.

Gerätebeschreibung



17

DLieferumfang

Artikel Nr. Bezeichnung Material
ti2007 1 x �SaneoSPORT Steuergerät,  

PZN 6443454 
1 x Gebrauchsanweisung

ABS, Silikon, 
Polycar-
bonat
Papier

ti6060 1 x Blockbatterie (9 V - Alkali) -
ti2013 1 x �TENS-Elektroden 50 x 50 mm  

(4 Stück)
TPE 
(Thermo-
plastischer 
Elastomer)

ti2015 1 x �TENS-Elektroden 50 x 90 mm rund  
(4 Stück)

ti2044 2 x �Kabel zum Anschluss an Körperober
flächenelektroden 2-polig, 2 mm-Stecker

Kupferdraht, 
PVC

Zubehör

Artikel Nr. TENS-Körperoberflächenelektroden Material
ti2011 32 mm rund (4 Stück), PZN 3888368 TPE
ti2013 50 x 50 mm (4 Stück), PZN 3888546
ti2015 50 x 90 mm (4 Stück), PZN 3888351
ti2039 50 x 130 mm (2 Stück)
ti2040 80 x 130 mm (2 Stück)
ti2019 150 x 100 mm (1 Stück), Nackenelektrode

Artikel Nr. Textilelektroden Material
tiHC881A Ellbogenelektrode Nylon, 

Lycra, Sil-
berfaden

tiHC882A Knieelektrode
tiHC883A Stimulationssocke (1 Stück) 

Größe 33 x 9 cm ± 1 cm
tiHC883A Stimulationshandschuh (1 Stück) 

Größe 24 x 11,5 cm ± 1 cm

In Deutschland sind einige Artikel auch in der Apotheke erhältlich. 
Bitte geben Sie dort die PZN (Pharmazentralnummer) an.

In unserem Onlineshop finden Sie neben den aufge-
führten Artikeln auch weitere Gesundheitsprodukte:  
www.saneostore.de

Gerätebeschreibung
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D Geräteabbildungen
Gesamtansicht

1 Anschlussbuchse Elektrodenkabel, Kanal A

2 Anschlussbuchse Elektrodenkabel, Kanal B

3 ▲: Intensität Kanal A/B erhöhen

4 ▼: Intensität Kanal A/B verringern

5 Menü/Bestätigungs-Taste (Programm wählen)

6 Ein/Aus-Taste

Gerätebeschreibung
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DDisplayanzeige

 

1 Batterieladestand 7 Stimulationsintensität 
Kanal B

2 Frequenzmodulation ist 
aktiv

8 Stimulationsintensität 
Kanal A

3 Aktuelle Stimulationsphase 
(blinkend) 

9 ungültige Eingabe bei 
aktiver Verriegelung

4 Verbleibende Anwendung-
szeit in Minuten:Sekunden

10 eingestelltes Programm

5 Verriegelung ist aktiv 11 Amplitudenmodulation 
ist aktiv

6 Sitzung wurde aufgrund 
ungenügenden Kontaktes 
der Elektroden mit der  
Haut unterbrochen

Gerätebeschreibung
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D Mögliche Displayanzeigen
Pxx Behandlungsprogramm (aktives Programm)
   Verriegelung. Das Tastenfeld wird nach 20 Sekunden 

ohne Eingabe gegen versehentliche Eingaben ge-
schützt. Entriegelung nur durch Tastendruck ▼.

   Ungültige Eingabe / ungültiger Tastendruck 
Verriegelung bleibt aktiv

   Trainingssitzung aufgrund von ungenügenden 
Anwenderkontakts unterbrochen. 
Siehe Kapitel Fehler- und Problembehandlung (Seite 
26), Punkte 2 und 3

   Behandlungszeit pro Sitzung in Minuten (min) und 
Sekunden.

mA Stimulationsintensität von 0 mA bis 60 mA
Burst Modus gegen Gewöhnungstendenzen
FM Frequenzmodulation
AM Amplitudenmodulation
   Die aktuelle Stimulationsphase bzw. Ruhephase wird 

durch Blinken angezeigt. Bild von links:
_Pause | Anstieg |  Plateau | Abstieg | Pause_
Einheiten der angezeigten Werte:

Hz Frequenz (Impulse pro Sekunde)
µs Impulsdauer (in Mikrosekunden)
sec Stimulations- bzw. Ruhephase (in Sekunden)
min Programmdauer (in Minuten)
 Batterieladestand:
  Die Batterie ist voll, das Gerät ist betriebsbereit.
   Das Gerät ist noch betriebsbereit.

Die Batterie muss kurzfristig ersetzt werden.
  blinkend: Die Batterie muss ersetzt werden.
   blinkend in Kombination mit – – – – :

Die Batterie ist leer. Das Gerät schaltet sich ab.

Gerätebeschreibung
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DAnwendung vorbereiten
Das Gerät ist ausgeschaltet, das Display ohne Anzeigen.

➔ �Verbinden Sie das Elektrodenkabel mit der Anschlussbuchse 
Kanal A an der Stirnseite des Gerätes.

➔ �Falls Sie beabsichtigen, beide Kanäle zu verwenden: Ver-
binden Sie ein weiteres Elektrodenkabel mit der Anschluss-
buchse Kanal B.

Hautbereiche im Anwendungsgebiet vorbereiten

Säubern Sie die zu behandelnden Hautbereiche von Schweiß, 
Feuchtigkeit und Verschmutzung. Sie muss trocken (keine Sal-
ben oder Cremes verwenden) und unverletzt sein.

➔ �Bitte nehmen Sie die Körperoberflächenelektroden aus der 
Schutzverpackung.

➔ �Verbinden Sie die Elektroden mit dem Elektrodenkabel / den 
Elektrodenkabeln (Lieferumfang).

Elektroden platzieren
Bei der Verwendung von 2 Kanälen können bei Bedarf zwei 
verschiedene Körperpartien massiert werden. Pro Kanal wird 
ein Elektrodenkabel mit je zwei selbstklebenden Elektroden an-
geschlossen.

➔ �Platzieren Sie die Elektroden passend zum gewählten Pro-
gramm (siehe Kapitel ‚Programmübersicht’, Seite 11 und die 
im Umschlag dieser Gebrauchsanweisung dargestellten 
Elektrodenanlagen). Beachten Sie dabei die Sicherheitshin-
weise (Seiten 6ff)!

➔ �Die Elektroden können nach Behandlungsende wieder auf die 
Trägerfolie geklebt und in der Schutzverpackung aufbewahrt 
werden.

SaneoSPORT bedienen
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D SaneoSPORT ein- und ausschalten
Das SaneoSPORT wird über die Ein/Aus-Taste ein- und 
ausgeschaltet. Nach dem Einschalten wird im Display kurz 
die Softwareversion angezeigt.

Zum Ausschalten muss die Ein/Aus-Taste ca. 3 Sekunden 
lang gedrückt werden.	  

Programm einstellen
So stellen Sie das gewünschte Programm (siehe Kapitel ‚Pro-
grammübersicht’, Seite 11) ein:

➔ �Bitte schalten Sie das SaneoSPORT mit der Ein/Aus-
Taste ein. Das Anwendungsmenü des voreingestellten 
Programms wird kurz darauf im Display angezeigt.	  

➔ �Halten Sie die Menü/Bestätigungs-Taste für ca. 3  
Sekunden gedrückt. Das Display zeigt nun das Pro-
grammwahlmenü mit dem aktuellen Programm an.	  

➔ �Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ so oft, bis das ge-
wünschte Programm angezeigt wird.	

➔ �Drücken Sie kurz die Menü/Bestätigungs-Taste. 
Das Programmwahlmenü wird beendet. Das gewählte 
Programm wird sofort im Anwendungsmenü angezeigt.

➔ �Wählen Sie bitte anschließend die individuelle Stimula-
tionsintensität über die Tasten ▲/▼.	

Bitte beachten Sie, dass das Programm nur geändert 
werden kann, wenn das Gerät gerade keinen Strom 
abgibt. Um ein Programm während des laufenden 
Programmbetrieb ändern zu können, muss die Sti-
mulationsintensität zunächst mit der Taste ▼ auf ‚0’ 
heruntergefahren werden.

SaneoSPORT bedienen
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DStimulationsintensität wählen
Auf die eigenen Empfi ndungen achten!

Das Stromgefühl bzw. die Stimulationsintensität sollte 
deutlich spürbar, aber keinesfalls unangenehm oder 
gar schmerzhaft sein. Bei Anwendung der Muskelauf-
bauprogramme sollten Sie die Stimulationsintensität 
mindestens so hoch einstellen, dass eine Kontraktion 
des stimulierten Muskels deutlich sichtbar wird. Um 
den gewünschten Trainingseff ekt zu erzielen, sollten 
Sie die Stimulationsintensität mit der Zeit allmählich 
steigern. Jede Muskelpartie sollte über einen Zeitraum 
von mindestens 6 Wochen mindestens 2 Mal pro Wo-
che mit dem entsprechenden Muskelaufbauprogramm 
trainiert werden.

Die Stimulationsintensität für Kanal A bzw. Kanal B wird links 
bzw. rechts im Anwendungsmenü angezeigt (Einheit: mA).

Bitte wählen Sie die Stimulationsintensität
für Kanal A mit den Tasten ▲/▼ links neben dem Display und 
für Kanal B mit den Tasten ▲/▼ rechts neben dem Display.

➔  Ein kurzer Tastendruck Taste ▲ erhöht die Stimulationsinten-
sität um 1 mA für den jeweiligen Kanal.

➔  Ein kurzer Tastendruck Taste ▼ verringert die Stimulations-
intensität um 1 mA für den jeweiligen Kanal.

Die Behandlung beginnt.

Wurde eine geeignete Stimulationsintensität eingestellt 
und 20 Sekunden nicht verändert, erscheint im Display 
das Symbol Verriegelung. Das Tastenfeld ist gesichert.  

➔  Entriegeln Sie das Tastenfeld bei Bedarf mit Taste ▼, 
z. B. um die Intensität anzupassen.

SaneoSPORT bedienen
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D Benutzerdefinierbare Programme einstellen
u1 und u2 sind Muskelaufbauprogramme und können nach Be-
darf individuell eingestellt werden. 

u1: Grundprogramm Amplitudenmodulation 
(Frequenz und Programmdauer konfigurierbar)

u2: Grundprogramm Amplitudenmodulation 
(Anstiegs-, Plateau-, Abstiegs- und Pausenzeit 
sowie Programmdauer konfigurierbar)

Parameterübersicht

In Abhängigkeit des Grundprogramms sind nur spezifische Para-
meter einstellbar. Bitte entnehmen Sie der folgenden Tabelle die 
Bedeutung der einzelnen Parameter.

Der Wertebereich der Parameter ist (in Klammern) angegeben.

Parameter Beschreibung (Wertebereich)
Hz Trainingsfrequenz in Hz (30 bis 70)

 Anstiegszeit in sec (1 bis 5)

 Plateauzeit in sec (2 bis 10)

 Abstiegszeit in sec (1 bis 5)

 Pausenzeit in sec (1 bis 20)

 Trainingszeit in min (5 bis 40)

SaneoSPORT bedienen
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DParameter eingeben
Sie können die Einstellungen der Muskelaufbauprogramme u1 
oder u2 eingeben. Ihre Programmkonfiguration wird daraufhin wie 
ein vorgegebenes Programm aufgerufen.

➔ �Halten Sie die Menü/Bestätigungs-Taste gedrückt. 
Nach ca. drei Sekunden zeigt das Display das Programmwahl-
menü mit dem aktuellen Programm an.

➔ �Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ so oft, bis das zu konfigurie-
rende Muskelaufbauprogramm angezeigt wird.

➔ �Drücken Sie die Menü/Bestätigungs-Taste, um zum ersten 
benutzerdefinierbaren Parameter zu navigieren.

➔ �Der einzustellende Parameterwert blinkt und kann mit Tasten-
druck ▼ verringert bzw. Tastendruck ▲ erhöht werden.

➔ �Drücken Sie die Menü/Bestätigungs-Taste, um den gewähl-
ten Wert zu bestätigen. Der nächste Parameter wird angezeigt.

➔ �Fahren Sie bis zum letzten Parameter Trainingszeit wie oben 
beschrieben fort.

➔ �Nachdem Sie auch die Behandlungszeit mit der Menü/Bestä-
tigungs-Taste bestätigt haben, wird das Programmwahlmenü 
beendet.

➔ �Im Display erscheint das Anwendungsmenü für das konfigu-
rierte Programm. Die Behandlung mit den zuvor eingestellten 
Parameterwerten kann beginnen.

Training beginnen

Um das Training zu beginnen, stellen Sie bitte, wie im 
Kapitel Stimulationsintensität wählen auf Seite 21 
beschrieben, die Stimulationsintensität ein.

SaneoSPORT bedienen
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D Training beenden, Reinigung
Das Gerät schaltet sich nach Ablauf der Behandlungszeit auto-
matisch aus. Die Behandlung kann zu jeder Zeit mit der Ein/
Aus-Taste abgebrochen werden.

➔ �Bitte entfernen Sie die Körperoberflächenelektroden erst, 
wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

➔ �Reinigen Sie die Elektroden und das Muskeltrainingssystem 
nach Gebrauch vorsichtig mit einem feuchten, fusselfreien 
Tuch. Die Reinigung der Elektroden erhöht deren Langlebig-
keit.

➔ �Kleben Sie die Elektroden auf die Trägerfolie auf und ver-
wahren Sie die Trägerfolie in der Schutzverpackung.

Wenn die Klebekraft der Elektroden nachlässt, be-
feuchten Sie die Klebefläche mit etwas Wasser und 
lagern die Elektroden bis zur nächsten Anwendung 
kühl (z. B. im Kühlschrank). Erst wenn dies keinen 
Effekt mehr zeigt, müssen die Elektroden ausgetauscht 
werden.

Batteriewechsel

➔ �Bitte schalten Sie vor dem Batteriewechsel das Gerät aus.

1 Batteriefach öffnen.
2 Batterie richtig in das Batteriefach legen.
3 Batteriefach schließen.

SaneoSPORT bedienen
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DEntsorgung
Umweltgerechtes Entsorgen

Die in Ihrem Land gültigen nationalen gesetzlichen Regelungen 
zur umweltgerechten Entsorgung von Zubehör, Batterien und 
Verpackungen sind zu beachten.

Dieses Produkt muss entsprechend den geltenden ge-
setzlichen Vorschriften vom Hausmüll entsorgt werden. 
Geben Sie es dafür bei einer offiziellen Sammelstelle 
ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden 

die Rohstoff-Reserven geschont und es ist sichergestellt, dass 
beim Recycling des Produkts alle Bestimmungen zum Schutz 
von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

Elektroden (Deutschland)

In Deutschland können zurzeit alle im Lieferumfang aufgeführten 
Elektrodentypen nach Ablauf der Anwendung mit dem normalen 
Hausmüll entsorgt werden.

Entsorgung
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D Technische Daten
Name und Modell SaneoSPORT

Typ 2-Kanal-Elektrostimulationssystem

MPG Klasse IIa

Abmessungen 105 mm x 65 mm x 26 mm

Gewicht Inklusive Batterie ca. 140 g

Spannungsversorgung Alkali-Blockbatterie oder  
NiMH-Akkumulator (9V)

Klassifikation BF 

Stromform Biphasische Rechteckimpulse,  
ladungskompensiert

Betriebsbedingungen Umgebungstemperatur: +5°C bis +40°C
relative Luftfeuchtigkeit von 15% bis 90%, 
nicht kondensierend, aber ohne erforderlichen 
Wasserdampf-Partialdruck von mehr als 
50hPa; Luftdruck von 700hPa bis 1060hPa

Transport- & Lagerbedingungen Temperaturbereich: -25°C bis +5°C; relative 
Luftfeuchtigkeit von bis zu 90% bei 5°C bis 
35°C (ohne Kondensation); >35°C bis 70°C bei 
Wasserdampfdruck bis zu 50hPa

IP-Klassifizierung: IP22, geschützt gegen Zugang mit z.B. 
Werkzeug >=12,5mm und gegen Tropfwasser

Betriebsdauer/Anzahl von An-
wendungen in Betrieb

20 Anwendungen (abhängig vom Programm)

erwartete Lebensdauer 15 Jahre

Kanäle 2

Stromstärke max. 60 mA ± 5 mA an 500 Ω

Max. Ausgangsspannung 100 V ±15 %

Behandlungszeit von 5 Min. - 40 Min. einstellbar

Impulsbreite 150 µs bis 800 µs

Frequenzbereich 2 Hz bis 100 Hz

Zeit für Abkühlung bzw. Erwärmung aus ungünstiger Lagertemperatur bis betriebs-
bereit bei +20°C Umgebungstemperatur:

von -25°C auf +5°C Erwärmung 2 Stunden

von +70°C auf +40°C Abkühlung 2 Stunden

Technische Daten und Suppor t
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DFehler- und Problembehandlung
SaneoSPORT ist ein zertifiziertes und zugelassenes Medizin-
produkt. Bitte melden Sie daher alle im Zusammenhang mit dem 
Produkt auftretende, schwerwiegende Vorfälle dem Hersteller 
und der zuständigen Länderbehörde (in Deutschland ist die 
zuständige Behörde das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medi-
zinprodukte (BfArM)).

Falls die vorgeschlagenen Lösungen das Problem nicht lösen, 
nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Kundendienst bzw. Ihrem 
Händler auf.

1.	 �Das Gerät schaltet sich beim Drücken der Ein/Aus-Taste 
nicht ein.

	· �Stellen Sie sicher, dass die Batterie korrekt eingelegt ist 
und Kontakt hat.

	· Ggf. Batterie auswechseln.

2.	 Es kommt zu keiner spürbaren Stimulation.

	· Ein/Aus-Taste drücken, um das Gerät neu zu starten.

	· �Überprüfen Sie die Elektrodenplatzierung. Die Elektroden 
dürfen sich nicht überlappen und müssen vollflächig auf der 
Haut kleben.

	· Erhöhen Sie schrittweise die Stimulationsintensität.

	· �Prüfen Sie die Kabelverbindungen zwischen Gerät und 
Elektroden.

	· �Stellen Sie die Klebefähigkeit der Elektroden durch An-
feuchten wieder her. Sind die Klebeflächen der Elektroden 
aufgebraucht, ist die Stromverteilung nicht mehr gewähr-
leistet. Bitte ersetzen Sie die Elektroden.

Technische Daten und Suppor t
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D 3.	 Der eingestellte Strom springt auf 0 mA.

	· �Die Kabel müssen mit dem Gerät und den Elektroden ver-
bunden werden und die Elektroden müssen korrekt platziert 
sein, damit eine Stimulation möglich ist.

	· �Stellen Sie die Klebefähigkeit der Elektroden durch An-
feuchten wieder her. Sind die Klebeflächen der Elektroden 
aufgebraucht, ist die Stromverteilung nicht mehr gewähr-
leistet. Bitte ersetzen Sie die Elektroden.

	· Wechseln Sie auf den nächst größeren Elektrodentyp.

Technische Daten und Suppor t
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Always read the instructions for use before using the device for the first 
time, and follow all directions.

Body Floating type application part. The device is guaranteed to provi-
de protection against electric shock with an approved leakage current.

This device carries the recycling icon in accordance with EU Directive 
2002/96/EC. It must not be disposed of in domestic waste. Contact the 
dealer or manufacturer for disposal.

 0000

Declaration of conformity with reference to Council Directive 93/42/EEC of 
14 June 1993 concerning medical devices, including amended Directive 
2007/47/EC of 21 September 2007. If a Notified Body (4-digit numerical 
code) is specified, this is a Class IIa medical device.

Manufacturer

Year of manufacture

Serial number of the device

Batch code

Use by

Medical device

Indicates a potentially hazardous situation. If it is not 
avoided, it may result in material damage.
Indicates a potentially hazardous situation. If it is not 
avoided, it may result in injury.

User information: contains important information,  
e.g. about the configuration.

Icons
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Dear customer,  
 
thank you for placing your trust in us by deciding to use this 
high-quality product from  
 
tic Medizintechnik GmbH & Co. KG.

These Instructions for Use will guide you through the use and pos-
sible applications of the SaneoSPORT muscle training system.

Please keep the Instructions for Use with the device at all times.

Device properties
	· 20 training programs (2 of which can be defined by the user)
	· �Large LC display: complete overview of functions and 
parameters

	· Automatic shutdown after the end of training
	· Easy to operate
	· Battery monitor
	· Automatic electrode detection
	· Current intensity lock function
	· Belt clip for more mobility

Frequency of use & effectiveness

You can use the device several times a day as long as 
there are no side effects, such skin irritation. Please note 
that overuse, particularly of the muscle development 
programs and excessive activity in active muscle training, 
may in some cases lead to acidification of the muscles, 
generally referred to as muscle soreness. EMS training 
with the SaneoSPORT is most effective when used as a 
supplement to active exercise and muscle training and 
you support the contraction phases of the muscle devel-
opment program by active muscle stretching.

General information
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... about these Instructions for Use
Please read these Instructions for Use prior to using the pes-
sary for the first time.

The Instructions for Use are considered to be an integral part 
of the device, and must be available to the user at all times. 
Excerpts from the manual are not permitted.

You must always observe the instructions for intended use 
(page 4), the safety instructions (page 6ff) and the contraindi-
cations (page 9).

... concerning the intended use/operating in-
structions of the device

The SaneoSPORT is a home therapy system for the stimulation 
of various types of nerve fibres:

1. motor nerves stimulate the muscles to work or relax, which 
is generally referred to as electrical muscle stimulation (EMS).

Depending on the program parameters (number of pulses 
per second, pulse duration, pause time etc.) the Sane-
oSPORT is used to warm up muscles, to build up (restore) 
muscles, to improve circulation or to relay muscle tension. 
The SaneoSPORT can be used to train the various modes 
of action of the muscle by exciting the different types of 
muscle fibres (slow, intermediate and fast fibres) by different 
contraction speeds.

2. specific sensitive nerve fibres to achieve a pain-relief effect.

Depending on the current type the pain transmission to the 
brain is blocked, circulation is promoted or the pain sensitivity 
is reduced by increased endorphin production.

Electrostimulation with the SaneoSPORT can have the following 
benefits for the user:

	· �the positive effect on the muscle properties is significant

Impor tant information
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	· Joints and tendons are virtually unaffected
	· �an accompanying fatigue of the cardiovascular system and 
the mind is not experienced

	· �the muscles can be worked harder
	· pain-relief effect

The greatest benefits are achieved by combining electrostimu-
lation using the SaneoSPORT with the following:

	· healthy and balanced nutrition
	· regular exercise and/or active muscle training
	· a regular lifestyle

Any use other than that described or specified as not permit-
ted in these Instructions for Use is considered to constitute 
improper use.

Only accessories that are authorised by the manufacturer 
(e.g. TENS body surfaces electrodes) are permitted.

... concerning liability and warranty
From the day of delivery SaneoSPORT muscle stimulation 
device and its accessories (except for consumable materials) 
is covered by a warranty of 24 months. During this period, 
the device or accessories may be repaired or replaced by the 
manufacturer free of charge. 

The manufacturer will not be liable for property damage or 
personal injury resulting from improper use, not observing 
these Instructions for Use, and unauthorised modifications to 
the system. The warranty will be voided in this situation.

The manufacturer reserves the right to implement technical 
changes to improve the muscle stimulation device, its function-
ality and accessories.

Impor tant information
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Clinical benefit
The clinical benefit of the SaneoSPORT consists in the fact 
that it stimulates the nerves by electrical pulses, which allows 
the user, depending on the set program that is adjusted to the 
patient's respective indication to achieve pain relief in a given 
region of the body region.

Safety instructions
The SaneoSPORT is a class IIa medical device. 

The SaneoSPORT

	· must be used only with the original accessories.

	· �Keep away from water or other liquids, and do not use when 
the humidity is more than 90%.

	· �Do not use if it does not function correctly or is damaged 
(e.g. after being dropped).

	· �Store in the package and protect from damage and 
contamination.

	· Do not use while driving or operating machinery.

	· Do not operate with the battery compartment open.

	· Do not use in water.

Please observe the operating and storage conditions as 
described in the technical specifications.

Interactions with other devices and systems!

The initial values may be influenced by interactions with other 
(medical) devices. Do not use the SaneoSPORT in the vicinity of:

•	microwave or short-wave devices.

•	portable HF communications devices (mobile telephones).

Impor tant information
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→ �Please keep your mobile phone at least three metres away 
from you during the treatment.

Electromagnetic compatibility

Using the device in the vicinity of electromagnetic interference 
fields may cause error messages or failure of the display or device.

Do not stack the device!

Do not use this device in the immediate vicinity of other devices 
or stacked with other devices, because this may result in faulty 
operation. However, if it is not possible to avoid using the device 
as described above, this device and the other devices should be 
monitored to make sure that they are operating correctly.

Use only certified accessories!

The use of accessories other than those specified or supplied by the 
manufacturer of this device may result in increased electromagnetic 
interference or reduced resistance to electromagnetic interference of 
the device and faulty operation.

Limits of usage

Do not apply stimulation current treatment above or through the 
head, directly to the exes, inside the mouth, to the front of the 
throat, to the chest and upper back or across the heart.

Electrical current source

Remove the batteries from the device if it is not used for an ex-
tended period. Leaking batteries may damage the device.

European standard

This device conforms to European standards EN 60601-1 and 
EN 60601-1-2 (compliance with IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, 
IEC 61000-4-6) and is subject to special precautionary meas-
ures with reference to electromagnetic compatibility.

Impor tant information
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System failure due to breakage of electrode 
cable!

An electrode cable that is damaged (for example, due to improper 
use, extreme kinking or jerking) can lead to system failure. 

→ Do not bend the electrode cable.

→ Do not pull at the cable.

Uncontrolled current output!

Touching metal parts in the battery compartment may cause 
uncontrolled electrostatic discharges during use. Do not operate 
the device with the battery compartment open!

Risk of strangulation by electrode cords!

Store the device and electrode cables away from access by children 
and do not use it while sleeping.

Ventricular fibrillation!

Use of the product on the chest may increase the risk of ventricular 
fibrillation!

Impor tant information
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Contraindications/Usage restrictions
Medical conditions that are contraindications to the use of the 
SaneoSPORT device:

	· �Never use the device in the abdominal area during preg-
nancy. Medically effective current can cause the embryo 
to be aborted! 

	· �If you are operating machinery (e.g. driving a car) or sleeping.
	· �If you have metallic implants in the treatment area.
	· �If you have skin defects (injuries) and acute inflammations of 
the skin or subcutaneous tissue in the treatment area. 

	· �If you have cardiac arrhythmias or cardiomyopathies. 
	· �If you have known mental impairments or cognitive differences. 
	· �Never use in the area of the heart or near the carotid sinus 
(carotid artery).

	· �The device is not suitable for people with pacemakers  
and/or active implants (defibrillators)!

	· �Allergic reactions to touchable materials are possible (for the 
materials, please refer to the list of set contents in the device 
description in these Instructions for Use)

	· �Medically effective current promotes blood circulation. It can 
therefore lead to skin redness in the treatment area. Treatment 
must be discontinued and/or performed under the supervision 
of a physician if:

	– �the patient's current sensitivity changes drastically, 
although the stimulation intensity has not changed. 

	– �inflammation or bleeding occurs in the treatment area that 
was not known before the start of treatment. 

	– �increasingly large skin mutations occur as the result of 
treatment.

Impor tant information
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The SaneoSPORT muscle training device
The SaneoSPORT uses two types of treatment that have been 
scientifically approved in medicine for more than 40 years:

EMS (Electrical Muscle Stimulation) and TENS (Transcutaneous 
Electrical Nerve Stimulation).

EMS is primarily used in rehabilitation as a very effective therapy. 
It is a method that addresses specific muscle groups using electri-
cal pulses. It is used to prevent muscle wasting and to rebuild and 
relax muscles together with other methods.

Muscle activity is usually triggered by a transmission command 
from the brain. A pulse is sent via the spine to the responsible nerve 
pathway using an electrical signal. This signal reaches the nerve 
fibres of the muscle, so that the pulse ultimately causes the muscle 
to tension.

The EMS artificially stimulates the muscle through electrical pulses, 
e.g. at low frequency, that activate nerves that lie under the skin, 
which in turn address the associated muscle groups. 

TENS is used for effective treatment of acute and chromic pain. 
Depending on the stimulation frequency, electrical pulses cause 
release of substances in the body that reduce pain or block trans-
mission of pain to the brain.

Device description
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Program overview
The following table shows an overview of the SaneoSPORT train-
ing programs and contains recommendations for the placement of 
electrodes, which you can find in the fold-out envelope at the 
end of these Instructions for Use.

Device description

Prog Type Description Electrodes
1 Training 

preparation
Warm-up I see prog 3 - 8

2 Warm-up II see prog 3 - 8
3 Muscle train-

ing
Chest/shoulder muscles, 
upper back muscles

2 - 7

4 Front and back upper and 
lower arm muscles (including 
biceps, triceps)

8 - 13

5 Straight and diagonal stom-
ach muscles, lower back 
muscles

14 - 15, 
17 - 19

6 Buttock muscles 20 - 22
7 Thigh muscles 23 - 25
8 Lower leg muscles 27 - 29
9 Support of 

active exer-
cise types

Endurance training aerobic see prog 3 - 8
10 Endurance training anaerobic see prog 3 - 8
11 Strength and speed training see prog 3 - 8
12 Explosive force training see prog 3 - 8
13 Cross-training see prog 3 - 8
14 After training Recovery see prog 3 - 8
15 Recharge see prog 3 - 8
16 Stretch see prog 3 - 8
17 Pain relief Pain relief I 1 - 31
18 Pain relief II 1 - 31
u1 User-

definable 
programs

Muscle training I see prog 3 - 8
u2 Muscle training II see prog 3 - 8
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Training preparation
1. Warm-up I 
... helps to prepare your muscles for unaccustomed exercise 
activity. The activation of the circulation and the excitation of the 
metabolism can significantly improve the contraction capacity of the 
musculature. An effect can generally be felt by a pleasant develop-
ment of heat during usage. The Warm-up I program should be run 
within the last 30 minutes before starting training.

2. Warm-up II 
... helps the development of a dense network of capillaries around 
the muscle fibres. Capillaries are very fine blood vessels that ena-
ble metabolic exchange between blood and tissue. The denser the 
capillary network the greater the area for exchange. Warm-up pro-
gram II therefore contributes to a very strong increase in circulation 
and improvement of the oxygen supply to the stimulated muscles. 
It also support improved glucose supply and faster removal of lactic 
acid, which is produced at a greater rate when the muscles are 
more strongly exercised. After application of these programs you 
should experience physical stress and activity with an increased 
feeling of wellness and you will also recover faster after training. 
Warm-up II is particularly suitable for for persons with little or no 
training as preparation for endurance or exercise types requiring 
stamina. It should be used regularly for several weeks before start-
ing training and between training units.

Muscle training
... adapted to the specific muscle properties of the individual 
body parts

3. Chest/shoulder muscles, upper back muscles

4. �Front and back upper and lower arm muscles (including 
biceps, triceps)

5. �Straight and diagonal stomach muscles, lower back 
muscles

Device description
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6. Buttock muscles

7. Thigh muscles

8. Lower leg muscles

Support of active exercise types
9. Aerobic endurance training 
Aerobic types of exercise include hiking, going for a walk, walking, 
swimming, bicycle riding, jogging, cross-country skiing, ice skating, 
inline skating etc.

Endurance training is healthy for heart and circulation. For optimal 
endurance training you train in the aerobic region, that is the body 
has sufficient oxygen available and oxygen intake and discharge 
are in balance. The body is supported while burning fat. In addition, 
it concerns only the quickly available reservices such as sugar. In 
general, aerobic endurance training is exercise in how to maintain 
yourself, for example, during running. The better the aerobic endur-
ance (also referred to as basic endurance or general endurance) 
the shorter the recovery period after training and the sooner you 
can be ready for exercise again.

The aerobic endurance training program can significantly 
increase the oxygen consumption of the muscles in the stimulation 
range and thus train and improve the capacity to absorb and use ox-
ygen. Tendons and joints are virtually unaffected with this program.

Comment: this program can be particularly effective by regular 
combination with the warm-up II program.

10. Anaerobic endurance training 
Anaerobic types of exercise include weight training, sprinting or 
stop-and-go exercise such as tennis and squash.

Anaerobic endurance training is intended for intensive effort 
maintained as long as possible. There is not enough oxygen 
for the body to gain energy, which means that the metabolism 
is operating with an oxygen deficit. The body must find energy 

Device description
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from sources other than oxygen, e.g. by burning carbohydrates. 
This form of energy forms an increased amount of lactic acid 
(lactate). And because the body can only decompose a limited 
amount of lactate, if too much lactic acid is produced this will 
cause acidification and exhaustion of muscles.

The anaerobic endurance training program can help you to 
improve your performance in sports similar to those listed above.  
It favours an increase in the tolerance for increased lactic acid 
concentrations and promotes the capacity of the muscles to 
resist fatigue.

Comment: after particularly intensive training we recommend 
using the recovery program.

11. Strength and speed training 
The following types of exercise promote both strength and speed: 
competitive cycling, time-controlled swimming, team sports such as 
football, handball, volleyball etc.

This program applies a highly specialised type of muscular contrac-
tion and a high workload to maximise strength and also the speed 
of contraction of the stimulated muscles.

Comment: you can increase the training effect even more by using 
the recovery program after this program.

12. Explosive strength training 
Typical types of exercise in which explosive strength is particularly 
important include short-distance sprinting and swimming, long jump 
and high jump, hurdling, throwing sports etc. People involved in 
these type of sport are usually training for competition. The prepa-
ration phase is absolutely decisive.

Explosive muscle force is defined as the capacity of a mus-
cle to develop a high level of force with the greatest possible 
speed. Success in this field generally requires hard and active 
training. In the most common cases the applicable muscles are 
heavily overloaded and as a result tire quickly. Regular applica-
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tion of the explosive force training program will support you 
in achieving a significant increase in your explosive force per-
formance and at the same time allow you to reduce the number 
of active training sessions.

13. Cross-training (training in different sports) 
The cross-training program consists of different exercise 
sequences and is particularly designed for recreational exer-
cisers who want to achieve a good level of fitness in all types of 
muscular exercise (aerobic and anaerobic endurance, strength 
and speed, explosive force). People involved in intensive 
exercise should also use the cross-training program at the 
start of the season or after extended inactivity to accustom the 
muscles to a return to all types of stresses. Then the training 
can be specialised or increased accordingly.

After training
14. Recovery 
The recovery program is recommended for use after training 
or competition. Derived from medical applications, it is intended 
to relax muscle tension, increase circulation and to relieve pain. 
The recovery program can be used to regenerate your muscles 
faster after intensive exercise. It must be applied within 3 hours 
of training and, for example, should be supported by a hot 
shower and copious drinking. You will generally start to feel the 
pleasant relaxation effect during the application. After particu-
larly intensive muscular effort the effect can be increased by a 
follow-up treatment after about 6 to 8 hours.

15. Recharge 
The recharge program is ideally suited as a supplement or 
replacement for an active restoration program on the following 
day. An easy aerobic muscle training session in the form of a mild, 
non-fatiguing continuous contraction favours a pain-relieving effect 
and an increase in circulation.
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16. Stretch 
The stretch program takes advantage of the physiological 
principle of reciprocal innates reflexes and can stimulate a 
marked loosening of the musculature. Along with an active 
stretching exercise by the user the electrodes should be 
placed on the opposite muscle, which is considered to result 
in an intensification of the stretching effect.

Pain relief
Programs 17 and 18 are best suited for the treatment of chronic 
and acute pain resulting from sport injuries or excessive training; 
e.g. sore muscles, pulled muscles, torn muscle fibre, tendoni-
tis, shoulder pain, tennis elbow or meniscal injuries. While the 
pain relief I program applies continuous stimulation (frequen-
cy: 100 Hz / 4 Hz / 100 Hz per 10 min., pulse width: 150 µs at 
100 Hz, 200 µs at 4 Hz, program duration: 30 min.), pain relief II 
provides variable frequency-modulated stimulation (8-100 Hz, 
250 µs, 30 min.). Simply position the electrodes on or near the 
painful area.

User-definable programs
u1 and u2 are user-definable programs for muscle training in 
which various parameters are permanently programmed and 
others can be configured as required (e.g. number of pulses per 
second, pause time, program duration). Please the chapter on 
'Set user-definable programs', page 24.

Scope of delivery

Article no. Description Material
ti2007 1 x �SaneoSPORT control unit, PZN 6443454 

1 x Instructions for Use
ABS, 
silicone, poly-
carbonate
Paper

ti6060 1 x block battery (9 V - alkaline) -

Device description
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Article no. Description Material
ti2013 1 x �TENS electrodes 50 x 50 mm (4 pieces) TPE (ther-

moplastic 
elastomer)

ti2015 1 x �TENS electrodes 50 x 90 mm round 
(4 pieces)

ti2044 2 x �cable for connecting to body-surface elec-
trodes 2-pin, 2 mm plug

copper wire, 
PVC

Accessories

Article no. TENS body-surface electrodes Material
ti2011 32 mm, round (4 pieces), PZN 3888368 TPE
ti2013 50 x 50 mm (4 pieces), PZN 3888546
ti2015 50 x 90 mm (4 pieces), PZN 3888351
ti2039 50 x 130 mm (2 pieces)
ti2040 80 x 130 mm (2 pieces)
ti2019 150 x 100 mm (1 piece), neck electrode

Article no. Textile electrodes Material
tiHC881A Elbow electrode Nylon, 

Lycra, silver 
thread

tiHC882A Knee electrode
tiHC883A Stimulation sock (1 piece)  

Dimensions: 33 x 9 cm ± 1 cm
tiHC883A Stimulation glove (1 piece)  

Dimensions: 24 x 11.5 cm ± 1 cm

Some items can also be found at a German pharmacy. Please 
give the PZN (pharmaceutical registration number).

	  In our online shop you will also find other medical 
products in addition to the ones that are listed:  
www.saneostore.de

Device description
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Pictures of devices
Overview

1 Electrode cable connection socket, Channel A

2 Electrode cable connection socket, Channel B

3 ▲: Increase the intensity of Channel A/B

4 ▼: Decrease the intensity of Channel A/B

5 Menu/confirmation button (select program)

6 On/Off button
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Display

 

AM FM

min

mAmA

1 Battery charge status 7 Stimulation intensity 
channel B

2 Frequency modulation is 
active

8 Stimulation intensity 
channel A

3 The current stimulation 
phase (flashing) 

9 Invalid entry with active 
locking

4 Remaining treatment time 
in minutes:seconds

10 Set program

5 Locking is active 11 The amplitude modula-
tion is active

6 The session was inter-
rupted due to insufficient 
contact between the elec-
trodes and the skin
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Possible display screens
Treatment program (active program)

   Locking. The keypad is locked to prevent accidental 
input after 20 seconds without input. The keypad can 
only be unlocked by pressing the ▼ button.

  Invalid entry/invalid keystroke locking remains active
   Training session interrupted due to insuffi  cient 

user contacts. 
See Error handling and troubleshooting (page 26), 
sections 2 and 3

  Treatment time per session in minutes (min) and seconds.
mA stimulation intensity from 0 mA to 60 mA
Burst mode to prevent tendency to habituation
FM frequency modulation
AM amplitude modulation
   The current stimulation phase or rest phase is indicated by 

a fl ashing indicator. Left image:
_Pause | Increase |  Plateau | Decrease | Pause_
Units of the displayed values:

Hz frequency (pulses per second)
µs pulse duration (in microseconds)
sec stimulation or rest phase (in seconds)
min program duration (in minutes)
 Battery charge status:
   The battery is fully charged, and the device is ready 

for use.
   The device is still ready for use. The battery must be 

replaced soon.
  Flashing: the battery needs to be replaced now.
   fl ashing in combination with – – – – :

The battery is fl at. The device automatically switches off .

Pxx
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Preparation for use
The device is switched off and nothing shows on the display.

➔ �Connect the electrode cable to the connector plug for 
Channel A on the front of the device.

➔ �If you intend to use both channels: connect another electrode 
cable to the connector plug for Channel B.

Belt clip

Display

Prepare the skin areas to be treated

Clean sweat, moisture, and dirt from the skin areas that are to 
be treated. The skin must be dry (do not use any ointments or 
creams) and undamaged.

➔ �Take the body-surface electrodes out of the protective 
packaging.

➔ �Connect the electrodes to the electrode cable(s) (which are 
supplied).

Place the electrodes
If necessary, two different body parts can be treated using two 
channels. One electrode cable with two self-adhesive electrodes 
is connected to each channel.

➔ �Position the electrodes appropriately for the selected 
program (see 'Program overview', page 11 and the elec-
trode systems shown in the folder included with these 
Instructions for Use). Observe the safety instructions 
during this procedure (pages 6ff)!

➔ �The electrodes can be attached to the foil again after treat-
ment and stored in the protective packaging.

Operating SaneoSPORT
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Switch on/off SaneoSPORT
The SaneoSPORT is switched on and off with the On/Off 
button. After the device is switched on, the software version 
is shown briefly on the display.

Press the On/Off button for approx. 3 seconds to switch it off.

Set the program
Directions for setting the desired program (see 'Program overview', 
page 11):

➔ �Switch the SaneoSPORT on with the On/Off button. 
The treatment menu for the preset program will be 
displayed shortly afterwards.

➔ �Press and hold the Menu/Confirmation button for about 
3 seconds. The display now shows the program selection 
menu with the current program.	  

➔ �Press the ▲ or ▼ button repeatedly until you find the 
desired program.	

➔ �Briefly press the Menu/Confirmation button. 
You exit the program selection menu. The selected pro-
gram is immediately displayed in the treatment menu.

➔ �Then select the individual stimulation intensity using the 
▲/▼ buttons.	

	 Please note that the program can only be changed if the 
device is not supplying any current at the moment.  
In order to change a program while another program is 
running, the stimulation intensity must first be reduced to 
'0' with the ▼ button.

Operating SaneoSPORT
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Select the stimulation intensity

Do not ignore the sensations that you are feeling!

The patient should clearly be able to feel the current or 
stimulation intensity, but it should not be unpleasant or 
painful. When using the muscle training program set 
the stimulation intensity to a setting that is at least high 
enough where it is clearly apparent that the stimulated 
muscle has contracted. In order to achieve the desired 
training eff ect, the stimulation intensity should be grad-
ually increased over time. Every muscle part should be 
trained with the corresponding muscle training program 
at least twice a week over a period of at least 6 weeks.

The stimulation intensity for Channel A or Channel B is displayed 
on the left or right in the treatment menu (unit: mA).

Please select the stimulation intensity for Channel A using the 
▲/▼ buttons to the left of the display and for Channel B using 
the ▲/▼ buttons to the right of the display.

➔  A short press of the ▲ button increases the stimulation intensity 
by 1 mA for the respective channel.

➔  A short press of the ▼ button decreases the stimulation 
intensity by 1 mA for the respective channel.

The treatment begins.

If a suitable stimulation intensity has been set and not 
changed for 20 seconds, the Lock icon appears in the 
display. The keypad is locked.  

➔  If necessary, the keypad can be unlocked using the ▼ 
button, e.g. in order to adjust the intensity.

Operating SaneoSPORT
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Set user-definable programs
u1 and u2 are muscle training programs and can be individually 
configured as required. 

u1: Basic amplitude modulation program (frequency 
and program duration may be configured)

u2: Basic amplitude modulation program (configurable 
frequency, increase, plateau, decrease, and pause 
time and also programmable program duration)

Parameter overview

Depending on the basic program, only specific parameters can 
be set. Please refer to the following table for the meaning of the 
individual parameters.

The value range of the parameter is given in brackets.

Parameter Description (value range)
Hz Training frequency in Hz (30 to 70)

 Increase time in sec (1 to 5)

 Plateau time in sec (2 to 10)

 Decrease time in sec (1 to 5)

 Pause time in sec (1 to 20)

 Training time in min (5 to 40)

Operating SaneoSPORT
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Enter parameters
You can input the settings of muscle training program u1 or u2.  
Your program configuration will then be called like a preset program.

➔ �Press and hold the Menu/Confirmation button. 
After about three seconds, the display will show the Program 
selection menu with the current program.

➔ �Press the ▲ or ▼ button repeatedly until you find the muscle 
training program that you wish to configure.

➔ �Press the Menu/Confirmation button to navigate to the first 
parameter that can be defined by the user.

➔ �The parameter value to be set flashes and can be decreased by 
pressing the ▼ or ▲ button.

➔ �Press the Menu/Confirmation button to confirm the selected 
value. The next parameter is displayed.

➔ �Proceed to the last parameter Treatment time as described 
above.

➔ �After you have also confirmed the treatment time using the 
Menu/Confirmation button, you will exit from the Program 
selection menu.

➔ �The display shows the Treatment menu for the configured pro-
gram. The treatment with the previously set parameter values 
can begin.

	 Start training

To start training set the stimulation intensity as de-
scribed in Select the stimulation intensity on page 21.

Operating SaneoSPORT
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Finishing the training, cleaning
The device switches off automatically after the treatment time has 
expired. The treatment can be stopped at any time by pressing 
the On/Off button.

➔ �Remove the body surface electrodes only when the device is 
switched off.

➔ �After using the device, gently clean the electrodes and the mus-
cle training system with a slightly damp, lint-free cloth. You can 
increase the longevity of the electrodes by cleaning them.

➔ �Attach the electrodes back to the foil, and store the foil in the 
protective packaging.

	 If the adhesive force of the electrodes wears off, simply 
moisten the adhesive surface with a little water and 
store the electrodes in a cool place until their next use 
(e.g. in the refrigerator). If this procedure fails to restore 
the adhesive force, the electrodes must be replaced.

Changing batteries

➔ �Please switch off the device before changing the battery.

1 Open the battery compartment.
2 Insert the battery in the correct orientation in the battery 
compartment.
3 Close the battery compartment.

Operating SaneoSPORT
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Disposal
Environmentally compatible disposal

The national regulations applicable in your country for environmen-
tally compatible disposal of accessories, batteries, and packaging 
must be observed.

	   This product must be disposed of separately from 
household waste in accordance with applicable law. 
It should be disposed of at an official collection 
point. Separated waste collection and recycling will 

conserve natural resources and ensure that all health and 
environmental protection provisions are respected when 
recycling the product.

Electrodes (Germany)

In Germany at present, all types of electrodes that are included 
in the delivery set can be discarded with normal domestic waste 
upon completion of therapy.

Disposal
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Specifications
Name and model SaneoSPORT

Type 2-channel electrical stimulation system

MPG class IIa

Dimensions 105 mm x 65 mm x 26 mm

Weight with battery approx. 140 g

Power supply Alkaline block battery or NiMH rechargeable 
battery (9V)

Classification BF 

Current form Biphasic rectangular pulses, charge-compensated

Operating conditions Ambient temperature: +5°C to +40°C; relative 
humidity 15% to 90%, non-condensing, but 
without the required water vapour partial pres-
sure of more than 50 hPa; air pressure 700 hPa 
to 1060 hPa

Transport and storage conditions Temperature range: -25°C to +5°C; relative 
humidity up to 90% at a temperature between 
5°C and 35°C (without condensation); >35°C to 
70°C with a water vapour pressure up to 50 hPa

IP classification: IP22, protected against access through use 
of a special tool >= 12.5 mm and against 
dripping water

Operation duration/number of 
operation applications

20 applications (depending on the program)

Expected longevity 15 years

Channels 2

Current max. 60 mA ± 5 mA at 500 Ω

Max. output voltage 100 V ±15%

Treatment time configurable from 5 min. to 40 min.

Pulse width 150 µs to 800 µs

Frequency range 2 Hz to 100 Hz

Time for cooling or heating from an unfavourable storage temperature until ready for 
operation at an ambient temperature of +20° C:

heating from -25°C to +5°C 2 hours

cooling from +70°C to +40°C 2 hours

Technical data and suppor t



29

GB

Error handling and troubleshooting
SaneoSPORT is a certified and approved medical device. There-
fore, please report all serious incidents that occur in connection 
with the product to the manufacturer and the competent state 
authority (in Germany, the competent authority is the Federal 
Institute for Drugs and Medical Devices (BfArM)).

If the proposed solutions do not solve the problem, please contact 
customer service or your dealer.

1.	 �The device does not turn on when you press the On/Off 
button.

	· �Make sure the battery is correctly inserted and touches the 
contacts.

	· If necessary, replace the battery.

2.	 There is no noticeable stimulation.

	· Press the On/Off button to restart the device.

	· �Check the electrode placement. The electrodes must not 
overlap, and they must be fully bonded to the skin.

	· Gradually increase the stimulation intensity.

	· �Check the cable connections between the device and the 
electrodes.

	· �Restore the adhesiveness of the electrodes by moisten-
ing. If the adhesive power of the electrode surfaces can 
no longer be restored, the current distribution is no longer 
guaranteed. In this case please replace the electrodes.

Technical data and suppor t
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